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ESAME CITOLOGICO URINARIO 
 

 

Il presente documento è  di proprietà del Laboratorio bioanalitico delta  - Ogni riproduzione  non autorizzata dalla Direzione è vietata. 
La versione in vigore del presente documento è distribuita tramite la rete informatica aziendale; 

 se non altrimenti specificato, eventuali copie cartacee devono intendersi non controllate. 

 

 
Si richiede la raccolta di urina in apposito contenitore (contenente una soluzione per la 
conservazione) da ritirare in laboratorio. 
Eliminare le prime urine del mattino e raccogliere le seconde (dopo almeno 2 ore) 
riempiendo il contenitore senza gettare la soluzione. 
Conservare in luogo fresco e consegnare al laboratorio prima possibile. 
Compilare l’apposito modulo allegato. (8.5.0-18 Mod. CTM) 
 

 
Per il trasporto non è richiesta alcuna condizione particolare. 
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